
KULLANMA TALİMATI 
BU KULLANMA TALİMATI ÖNEMLİ ÜRÜN KULLANIM VE GÜVENLİK  BİLGİLERİ İÇERMEKTEDİR. LÜTFEN 
BU BİLGİLERİ DİKKATLE OKUYUNUZ VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ. KONTAKT LENSLER 
HER ZAMAN BİR GÖZ DOKTORU TAVSİYESİ İLE KULLANILMALIDIR. KONTAKT LENSLERİNİZİN DOĞRU 
KULLANIMI İÇİN GÖZ DOKTORUNUZUN TALİMATLARINA VE TÜM ETİKET TALİMATLARINA UYMANIZ 
ÖNEM TAŞIMAKTADIR. 
 
ÜRÜN İSMİ 
• DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkon A) Günlük Kullan-At Kontakt Lens  
 
ÜRÜN TANIMI  
Lens materyali yaklaşık olarak %69 su ve %31 nelfilkon A polimer (kısmen N-formilmetil akrilamid ile asetillenmiş 
polivinil alkol), yüksek sulu, iyonik olmayan hidrojeldir.  
• Lens materyaline kullanım sırasında lenslerin görülmesini kolaylaştırmak üzere kenardan kenara açık mavi bir 

görünürlük rengi (görünür renk) oluşturan renk katkısı [ftalosiyaninato (2- )] ilave edilir. 
 
TEKNİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ 
Lens Özellikleri 
• Kırılma İndisi (hidrate): 1,38  
• Parlak Işık Geçirgenliği:  

o DAILIES™ AquaComfort™ Plus -0,50 D ila -6,00 D güç aralığı için ≥ %94T @ 610 nm; güce göre değişir 
• Lüminöz Işık Geçirgenliği:  

o DAILIES™ AquaComfort™ Plus %95 ± %5 
• Oksijen Geçirgenliği (Dk): 26 x 10-11 (cm2/saniye) (ml O2 /ml x mm Hg), 35°C’de ölçülen (Fatt, kenar 

etkisi düzeltilmiş) 
• Su içeriği: Normal salin içinde ağırlığının %69’u 
 
Mevcut Lens Parametreleri 
FOCUS™ DAILIES™ Günlük Kullan-At Kontakt Lens  
DAILIES™ AquaComfort™ Plus Günlük Kullan-At Kontakt Lens  
• Temel eğri: 8,7 mm 
• Çap: 14,0 mm 
• Merkez kalınlığı: -3,00 D'de 0,10 mm (güce göre değişir) 
• Güçler: Eksi: -0,50 D ila -6,00 D (0,25 D aralıklarla) 
  -6,50 D ila -15,00 D (0,50 D aralıklarla) 
 Artı: +0,50 D ila +6,00 D (0,25 D aralıklarla) 
  +6,50 D ila +8,00 D (0,50 D aralıklarla) 
 
KULLANIM AMACI  
DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkon A) yumuşak kontakt lensler ışık ışınlarını retinaya odaklayarak görüşü 
düzeltmek için kırıcı bir ortam görevi görür. 
 
HEDEF GRUPLAR  
DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkon A) sferik yumuşak kontakt lenslerin amaçlanan kullanım popülasyonu 
arasında sağlıklı gözlere sahip, ametropi (miyopi veya hipermetropi) için görüşünde düzeltme yapılması gerekli 
olan, cihaza uygun gözlere sahip ve kullanım için takma, bakım ve güvenlik talimatlarını anlayabilme ve 
uygulayabilme kapasitesine sahip olan (veya kendi adlarına hareket edebilen bir bakıcıları bulunan) 7 yaş ve üstü 
kişiler vardır.  
 
KLİNİK FAYDALAR  
DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkon A) sferik yumuşak kontakt lensler miyopi veya hipermetropi olan kişilerde 
görme keskinliğini artırır. 
 
ENDİKASYONLAR  
DAILIES™ AquaComfort™ Plus (nelfilkon A) sferik yumuşak kontakt lensler, sağlıklı gözlere sahip ve görme 
keskinliğini etkilemeyen minimal astigmatı olan kişilerde ametropinin (miyopi ve hipermetropi) optik olarak 
düzeltilmesinde endikedir.  
 
TAKMA VE YENİSİYLE DEĞİŞTİRME PROGRAMI 
Lensler tek kullanımlıktır ve sadece (uyanıkken 24 saatten az) günlük olarak kullanılmalıdır. Temizlenmeleri veya 
dezenfekte edilmeleri amaçlanmamıştır ve tek kullanımdan sonra atılmalıdır. 
 
KONTRENDİKASYONLARI (Kullanılmaması Gereken Durumlar) 
Kontakt lensler belirli sağlık veya çevre koşullarında kullanılmamalıdır. Güvenli kontakt lens kullanılmasını 
engelleyebilecek veya etkileyebilecek durumlar şunlardır: 
• Gözde, göz çevresinde veya göz kapaklarında alerji, enflamasyon, enfeksiyon veya tahriş 
• Yetersiz gözyaşı filmi  (göz kuruluğu)  
• Korneal hipoestezi (azalmış korneal hassasiyet) 
• Kontakt lensin kullanımını önleyecek veya kontrendike olan, göz ilaçlarını da içeren herhangi bir ilaç kullanımı 
• Kontakt lens kullanımını etkileyebilecek veya bununla kötüleşebilecek herhangi bir sistemik hastalık 
• Gözlerde kızarma veya tahriş 
Özellikle bu veya diğer durumlar ile ilgili olarak göz doktorunuza danışın. 
 
UYARILAR 
• Günlük lensler gece kullanım için endike değildir. Nelfilkon A lensler uyurken kullanılmamalıdır. 
• Korneal ülserler (ülseratif keratit) dahil ciddi göz problemleri hızla gelişebilir ve görme kaybına yol açabilir. 
• Kontakt lens kullanımı, göz enfeksiyonu riskini artırır. Lenslerle uyumak veya sigara kullanımı, kontakt lens 

kullanıcıları için ülseratif keratit riskini artırmaktadır.1,2 
• Bir kontakt lens kullanıcısında göz rahatsızlığı, yabancı cisim hissi, aşırı gözyaşı üretimi, görme değişiklikleri, 

göz kızarıklığı veya gözlerine dair diğer sorunlar gelişirse, kişiye derhal lensleri çıkarması ve hemen göz doktoru 
ile iletişime geçmesi gerektiği söylenmelidir. 

• Kontakt lensler ve lens bakım ürünleri ile ilgili sorunlar gözde ciddi bir hasara neden olabilir. Kullanıcıların, 
lenslerin ve lens bakım ürünlerinin uygun kullanımı için göz doktorlarının direktiflerine ve tüm etiket talimatlarına 
uymaları önemlidir.  

 
ÖNLEMLER  
Göz Doktoru için Özel Önlemler  
• Uygun lens tasarımı ve parametreler seçilirken göz doktoru lensin, lens performansı ve göz sağlığını 

etkileyebilecek, oksijen geçirgenliği, santral ve periferik kalınlık ve optik alan çapını da içeren tüm özelliklerini 
dikkate almalıdır 

• Uygunluğunu belirlemek ve tanı için kullanılan deneme lensleri tek kullanımdan sonra atılmalı ve başka kişilerde 
tekrar kullanılmamalıdır.  

• Kontakt lens kullanıcısının göz sağlığı ve lensin gözdeki performansı, ilk uygulama sırasında dikkatle 
değerlendirilmeli ve reçeteyi yazan göz doktoru tarafından düzenli olarak izlenmelidir.  

• Sarı bir boya olan fluoresin lensler gözdeyken kullanılmamalıdır. Lensler bu boyayı emer ve renk kaybına 
uğrarlar.  

• Presbiyopinin düzeltilmesi için kontakt lens kullanan kişilerde uzak veya yakın görüş için en iyi düzeltilmiş görüş 
keskinliği elde edilemeyebilir. Görüş gereksinimleri kişiye göre değişir ve en uygun lens tipi seçilirken bu durum 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Diyabetlilerde korneal duyarlılık azalabilir; dolayısıyla korneal hasara daha yatkındırlar ve diyabetli 
olmayanlardaki kadar hızlı ya da tam iyileşme göstermezler. 

• Gebelik ya da oral kontraseptif kullanımı sırasında görme değişiklikleri ya da lens toleransında değişiklik ortaya 
çıkabilir. Bu kişiler görme, konfor veya diğer oküler değişimler açısından yakından izlenmelidir. 

• Göz doktorları, kontakt lens kullanıcılarına, gözlerde kızarma ya da tahriş olması durumunda lensleri hemen 
çıkarmaları yönünde talimat vermelidir. 

• Kişi göz doktorunun muayenehanesinden ayrılmadan önce lensleri gereken zamanda çıkarabilir hale gelmiş 
olmalı ya da kendileri için lenslerini çıkarabilecek başka bir kişiye sahip olmalıdır. 

• Göz sağlığının korunması için rutin göz muayeneleri gereklidir. Alcon, lens kullanıcılarının, göz doktoru önerisi 
doğrultusunda, göz doktorlarına yılda bir kez veya daha sık görünmelerini önermektedir. 

Lens Kullanma ve Takma Önlemleri 
• Gözlerinizin iyi görünüp görünmediğini, rahat olup olmadığını ve görüşünüzün net olup olmadığını her gün 

kontrol ediniz. 
• Blister ambalaj hasar görmüş veya tamamen kapatılmamışsa kullanmayınız. Böyle bir durumda ürün 

kontaminasyonu meydana gelebilir ve bu da ciddi bir göz enfeksiyonuna yol açabilir. 
• Kullanıcı bir blister folyo ambalajı, lensin kullanılacağı zamandan önce yanlışlıkla açarsa, lens atılmalıdır. Aksi 

takdirde ürün kontaminasyonu meydana gelebilir ve bu da ciddi bir göz enfeksiyonuna yol açabilir.  
• Gözlerinizin sağlığını ve güvenliliğini korumak adına, lens takma programı bir göz doktoru tarafından 

belirlenmelidir.  
• Lenslerim temizlenmesi veya dezenfekte edilmesi amaçlanmamıştır ve tek kullanımdan sonra atılmalıdır.  

Lenslerin tekrar kullanımı, enfeksiyon riskini veya yorgunluğa bağlı cihaz problemi riskini artırabilir. 
• Lenslerinizi kimseyle ortak kullanmayınız; bunu yapmanız, mikroorganizmaların yayılarak, ciddi göz sağlığı 

problemleri ile sonuçlanmasına neden olabilir. 
• Kontakt lenslerin steril olmayan sıvılarla (musluk suyu ve tükürük dahil) temasına asla izin vermeyiniz; bu 

durum, mikrobiyal kontaminasyon sonucu kalıcı göz hasarına neden olabilir. 
• Yüzme ve diğer su ile ilgili aktiviteler dahil spor aktivitelerinde lens kullanmadan önce göz doktoruna danışınız. 

Kontakt lensler takılıyken yüzme, su kayağı ve sıcak su havuzları gibi aktivitelerde suya (veya steril olmayan 
diğer sıvılara) maruz kalınması, Acanthamoeba keratiti dahil göz enfeksiyonu riskini artırabilir. 

• Zehirli veya tahriş edici buhara maruz kalındığında lensleri çıkarıp atınız. 
• Dehidrate olmuş (kurumuş) veya hasarlı kontakt lensleri atınız. Yerine yeni lensler kullanınız. 
• Kontakt lens kullanıcılarının, yılda en az bir kez veya önerildiği şekilde göz doktoruna gitmeleri önerilir. 

• Özellikle işiniz göz koruyucu ekipman kullanımı gerektiriyorsa işvereninizi kontakt lens kullandığınız konusunda 
bilgilendiriniz. 

• Her bir göz için doğru lens gücünü not ediniz. Lensi takmadan önce, her bir blister ambalajdaki lens gücünün o 
göz için doğru olup olmadığını kontrol ediniz. 

• Göz doktorunuza danışmadan lens tipini veya parametrelerini değiştirmeyiniz. 
• Eğer lens uzun bir süre boyunca kullanılmayacaksa, lensleri tekrar takmaya başlamadan önce göz doktorunuza 

danışınız. 
• Lenslerinizle temas etmeleri halinde tahrişe yol açabileceklerinden, sabun, losyon, krem, kozmetik ürünler ve 

deodorantları kullanırken dikkatli olunuz. 
• Lensleri makyaj yapmadan önce takınız ve makyajı silmeden önce çıkarınız. 
• Yanınızda daima yedek lens veya gözlük taşıyınız. 
• Son kullanma tarihi geçmiş lensleri kullanmayınız.   
 
İSTENMEYEN YAN ETKİLER (Olası sorunlar) 
Kontakt lens kullanımı ile problemler görülebilir ve başlangıçta aşağıdaki belirti ve semptomlarından biri ya da 
daha fazlası ile kendini gösterebilir: 
• Göz kızarıklığı  
• Yanma ve batma  
• Gözde rahatsızlık  
• Tahriş  
• Ağrı 
• Enflamasyon 
• Baş dönmesi 
• Görme bozukluğu  
• Bulanık görme  
• Diplopi (çift görme) 
• Fotofobi (ışığa hassasiyet) 
• Baş ağrısı 
• Gözde kuruluk hissi 
Bu belirtiler ve semptomlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda rahatsızlık ile bağlantılı olabilir: 
• Kornea ödemi (şişlik) 
• Kornea abrazyonu 
• Kornea vaskülarizasyonu 
• Mikrobik enfeksiyon 
• Ülseratif keratit (kornea ülseri) 
• Alerjik yanıt/aşırı duyarlılık 
• Toksisite yanıtı 
• Subkonjunktival kanama 
• Azalan görüş (geçici veya kalıcı) 
Bu belirtiler, semptomlar ve rahatsızlıklar göz ardı edilirlerse daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. 

BİR SORUN GÖRÜLMESİ DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER 
Yukarıdaki belirti veya semptomlardan herhangi biri meydana gelirse, lens(ler) derhal çıkarılmalıdır. 
• Etkilenen gözü/gözleri aynada inceleyerek herhangi bir sorun olup olmadığına bakınız. 

o Eğer belirtiler veya semptomlar kesilirse, yeni bir lens takınız.  
o Eğer belirtiler veya semptomlar sürer ya da yeni bir lens takıldıktan sonra tekrar başlarsa, lens(ler)i derhal 

çıkarınız ve göz doktorunuza danışınız. 
Enfeksiyon, korneal ülser (ülseratif keratit) veya iritis gibi ciddi bir durum söz konusu olabilir. Bu rahatsızlıklar hızla 
ilerleyebilir ve kalıcı görme kaybına yol açabilir. Abrazyonlar, epitel boyanması ve bakteriyel konjunktivit gibi daha 
az ciddi reaksiyonlar komplikasyonların önlenmesi için erkenden kontrol altına alınmalı ve tedavi edilmelidir.  
• Nadir görülen kuruluk, birkaç kez göz kırpılarak ya da yumuşak kontakt lenslerle kullanım için onaylı kontakt 

lens nemlendirici damlaları kullanılırak giderilebilir. Kuruluk devam ederse, göz doktorunuza danışınız. 
• Lens yapışırsa (hareket etmezse), gözünüze birkaç damla kontakt lens nemlendirici solüsyonu damlatın ve lens 

gözünüzde serbestçe hareket edinceye kadar bekleyiniz. Bu sorun devam ederse, göz doktorunuza danışınız. 
• Lens göz merkezinden kayarsa, aşağıdaki şekilde merkezlenmesi mümkün olabilir:  

o Göz kapaklarınızı kapatmak ve nazikçe masaj yaparak lensi yerine yöneltmek veya  
o Lensin yönüne bakmak ve nazikçe göz kırpmak ya da  
o Alt ya da üst göz kapağı kenarından parmakla hafifçe bastırarak, merkezden kaymış lensi kornea üzerinde 

nazikçe itmek.  
• Lens gözünüzde yırtılırsa, lens parçalarını normal lensi çıkardığınız şekilde tutarak dikkatlice çıkarınız. Lens 

parçaları kolayca çıkmıyorsa göz dokusunu sıkıştırmayınız. Steril salin ile durulayınız ve lens parçalarını 
çıkarmayı yeniden deneyiniz. Bu işlem işe yaramazsa yardım için göz doktorunuzla iletişime geçiniz. 

Genel Acil Durumlar: 
Gözlere herhangi bir türde kimyasal madde (ev ürünleri, bahçe çözeltileri, laboratuvar kimyasalları vs.) sıçraması 
durumunda: 
• Gözler, salin solüsyonu veya musluk suyuyla bir an önce yıkanmalıdır. 
• Lens çıkarılmalı ve atılmalıdır ve hemen göz doktoruyla iletişime geçilmeli ya da geciktirmeden bir hastane acil 

servisine başvurulmalıdır. 
 
CİDDİ OLAY RAPORLAMA 
Bu tıbbi cihazın kullanımından kaynaklanan her ciddi olay Alcon Laboratories, Inc.’e bildirilmelidir: 

AB - yerel ülke bürosu veya Alcon distribütörünüz ile temas kurun 
Eposta: qa.complaints@alcon.com 
Web sitesi: https://www.alcon.com/contact-us 

Ciddi olaylar ayrıca ülkenizde tıbbi cihazlar için yetkili makama bildirilmelidir. 
 
KULLANIM KILAVUZU 
Her güne yeni bir çift lens ile başlayınız ve bu lensleri günlük kullanım süresinin sonunda atınız.  
LENS KULLANIM TALİMATLARI 
• Kontakt lenslere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve temiz, pamuksuz bir havlu ile 

kurulayınız.  
• Açmadan önce blister ambalajı hafifçe çalkalayınız.  
• Lensi blister ambalajdan avucunuza dikkatlice boşaltarak çıkarınız.  
• Lensin doğru kısmının dışa baktığından ve her göz için doğru lensi kullandığınızdan emin olunuz. 
• Takmadan önce lensleri kontrol ediniz.  
• Hasarlı veya temiz olmayan lensleri kullanmayınız. 
LENS TAKMA TALİMATLARI 
• Lensleri takmadan önce, mutlaka her bir blister ambalaj üzerinde belirtilen lens gücünün her bir göz için doğru 

olup olmadığını kontrol ediniz ve son kullanma tarihi geçmiş lensleri kullanmayınız.    
• Kontakt lenslere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve temiz, pamuksuz bir havlu ile tamamen 

kurulayınız.  
• Lensi, temiz ve kuru sağ ya da sol işaret parmağınızın ucuna yerleştiriniz.  Aynı elinizin orta parmağını alt 

kirpiklerinize yakın yerleştirerek, alt göz kapağınızı aşağıya çekiniz.   
• Diğer elinizin parmaklarını kullanarak üst göz kapağınızı kaldırınız.  
• Lensi doğrudan göze (kornea) yerleştirerek parmağınızı nazikçe lensten çekiniz. 
• Aşağı bakarak alt göz kapağınızı yavaşça bırakınız.    
• Doğrudan karşıya bakınız ve üst göz kapağını yavaşça bırakınız. 
• Hafifçe göz kırpınız. 
LENS ÇIKARMA TALİMATLARI 
• Ellerinizi iyice yıkayıp durulayınız ve temiz, pamuksuz bir havlu ile tamamen kurulayınız. 
• Gözlerinizi birkaç kez kırpınız. 
• Yukarı bakarken parmağınızın ucunu kullanarak lensi gözün beyaz kısmına doğru kaydırınız. 
• Lensi başparmağınız ve işaret parmağınız arasında hafifçe sıkıştırarak çıkarınız. Göz dokusunu sıkıştırmayınız. 
• Lensi kavraması güçse, parmaklarınızı bir kez daha kurulayıp tekrar deneyiniz.  Bu noktada nemlendirici 

damlaları kullanmayınız. 
• Lens kabından ya da gözünüzden lensi çıkarmak için hiçbir zaman cımbız, vakum, sivri cisimler ya da tırnağınızı 

kullanmayınız. 
Lensin çıkarılması ile ilgili bir sorun (lenste kayma veya hasar) yaşarsanız, yukarıdaki BİR SORUN GÖRÜLMESİ 
DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER bölümünü inceleyiniz. 
LENS BAKIM SOLÜSYONLARI  
Nelfilkon A günlük tek kullanımlık kontakt lensler bir lens bakım sistemi ile birlikte kullanılmak üzere üretilmemiştir. 
Lensler tek kullanımlıktır ve sadece bir gün kullanılarak atılmalıdır. Lensler temizlenmek veya dezenfekte edilmek 
için üretilmemiştir ve tek kullanımdan sonra atılmalıdır. Yanınızda her zaman için yedek lens veya gözlük 
bulundurunuz. 
GÖZ DOKTORLARI İÇİN UYGUNLUK BELİRLEME KILAVUZLARI 
Kişinin nelfilkon A yumuşak kontakt lenslere uygunluğunu başarıyla belirlemek için gerekli olan göz sağlığı 
özellikleri ve refraktif özellikler diğer yumuşak kontakt lensler için gerekli olanlara benzerdir. Bu kişinin yumuşak 
kontakt lens kullanımına uygun bir aday olduğundan emin olmak için, uygunluk belirleme işlemi öncesi kapsamlı 
bir muayene yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için www.ifu.alcon.com adresinde kapsamlı bir uygunluk belirleme 
kılavuzu mevcuttur. 
 
İMHA VE GERİ DÖNÜŞÜM 
Kontakt lensleri ve blister ambalaj kapağını çöp kutusuna atınız; tuvalete veya lavaboya atmayınız. Karton 
ambalaj ve blister ambalajın polipropilen (PP) plastik kaplaması çöp kutusuna atılmalı veya yerel atık yönetimi 
kılavuzuna göre geri dönüştürülmelidir. 
 
SUNUM ŞEKLİ 
Her bir lens, izotonik fosfat-asetat tamponlu salin solüsyonu içeren ve buharla sterilize edilmiş, folyo ile kapatılmış 
blister bir ambalaj içerisinde satılmaktadır. DAILIES™ AquaComfort™ Plus, için ambalaj içerisindeki salin solüsyonu 
polietilen glikol (PEG) ve hildroksipropil metilselüloz (HPMC) içerir ve en çok %0,05 Poloksamer içerebilir.  



Blister ambalajda, temel eğri, çap, diyoptri, üretim lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi de dahil olmak 
üzere lens parametreleri yer alır. Buna ek olarak, torik lensler için etiket bilgilerinde silindir gücü ve aks, multifokal 
lensler için etiket bilgilerinde ise ADD gücü yer alır.  Ambalaj etiketi ayrıca bir ürün kodu da içerebilir: DAILIES™ 
AquaComfort™ Plus veya özel etiketli ticari isim. 
Nelfilkon A lensler, tek tek kapatılmış en fazla 100 kontakt lens içeren karton kutularda, folyo ile kapatılmış 5 
blister ambalajdan oluşan stripler içinde steril olarak sunulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETTE KULLANILAN SEMBOLLER 

SEMBOL TANIM 

BC Temel Eğri 

DIA Çap 

PWR Güç 

D Diyoptri (lens gücü) 

L Sol 

R Sağ 

ADD İlave güç 

MAX ADD Maksimum etkili ilave güç 

CYL AXIS Silindir gücü ve aks 

LO Düşük 

MED Orta 

HI Yüksek 

 Ambalaj atığı ruhsatı işareti 

 
Tekrar kullanmayınız 

 
Seri kodu 

 
Son kullanma tarihi 

EXP Son kullanma tarihi 

 Tek steril bariyer sistemi 

 Buharla sterilize edilmiştir 

 Avrupa uygunluk işareti 

 
İngilizce (dil için iki harfli kod örneği) 

 Dikkat 

 Kullanma talimatına veya elektronik kullanma talimatına bakınız 

 Blister ambalaj hasarlıysa kullanmayınız ve kullanma talimatına bakınız 

 Üretici 

 Üretim tarihi 

 Tıbbi cihaz 

 Tekil Cihaz Tanımlayıcısı 

 Avrupa Topluluğundaki/Avrupa Birliğindeki Yetkili Temsilci 

 
LENSLERİ TUVALETE YA DA LAVABOYA ATMAYINIZ 

 Reçete ile satılır 

 

 Alcon Laboratories, Inc. 
6201 South Freeway 
Fort Worth, TX 76134-2099, ABD 
 

 
 

 Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands, Belçika 
 
İthalatçı: 
CIBA VISION GmbH 
Industriering 1 
63868 Grosswallstadt  
Almanya  
 
Distribütör: Alcon Laboratuvarları Tic. A. Ş. 
34805, Kavacık-Beykoz/İstanbul, Türkiye 
 
Kontakt lens Kullanma Talimatı Alcon web sitesinde de mevcuttur: www.ifu.alcon.com. 
 
Düzenlenme Tarihi: 2024-11 
 
900491332-1124 
 

 
 
© 2024 Alcon Inc. 
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